Utskrift fran CD-MVIF v 5.0

MVIF M7782-142016 Sida 1av2
FMV ProjLedDU 14 611:31541/00 BLODGASANALYSAPP 2000

BLODGASANALYSAPPARATER

ALLMANT
For utforligare beskrivning av normerna se M7782-112001 NORMER
GEMENSAMT.
Normtabell
Publikationen Hantering | Vardmar- | Forpack- | Forvarings- | Vard- Vérd- Vérd-
giller och kering ning metod intervall | personal | instans
transport
Blodgasapparat 2 Aktas Klapp Orig Tluft 4 TB Cvst
Referenser

For respektive materiel gillande instruktionsbok, teknisk order, reparationsbok,
smorjschema, materielvardsschema eller motsvarande publikation.

ATGARDER FORE FORVARING

Tillsyn och forradsstalining
*  Fore tillsyn skall behovet av 6versyn vid huvudverkstad kontrolleras.
*  Kontrollera materielens befintlighet mot tillbehorslista.
*  Rengor materielen enligt bruksanvisningen.
*  Funktionsprova apparaten.
*  Packa materielen i originalforpackningar enligt bruksanvisning.

*  Olika vitskor till apparaten forvaras frostfritt.

ATGARDER UNDER FORVARING
Tillsyn

Vart 4:e ar

Kontroll vid verkstad enligt kontrollnorm.
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ATGARDER VID UTLAMNING

Atgirder i fredstid och vid mobilisering

Ingen central riktlinje.



